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Anleitung Merlin Bildbetrachter

Desktop Applikation: Download https://www.imamed.ch/fuer-aerzte/#c742

A Desktop Applikation
1. Doppelklick auf Icon. Aufpoppende Sicherheitswarnung bestatigen (Ausfiihren).

®

MERLIMMetStarter_ im

amed WINDOWS5. exe

Mac-User: Ausnahme fir die Applikation nicht verifizierter Entwickler setzen.
Anleitung: https://support.apple.com/de-ch/quide/mac-help/mh40616/mac

2. Uber das Schliisselsymbol oben rechts anmelden.

@ PACS-WWW-Anmeldung het...

Institut Juweisqg

OK Cancel

Beim ersten Anmelden Uber Einstellungen (Zahnrad oben rechts neben Schliisselsymbol) ->
Reiter Erweitert -> ein Hakchen bei «Cache beim Beenden |6schen» setzen.

@ MERLIN Diagnostic Workcenter 7.1.222429 ? *

Anzeigel Erweitert -124_—__.__!.i5i-:9r|_1r|-;| Externe Aufrufe Dokumente 3D MR  Berechtig

Zuunterst im Pop-Up Fenster das Hakchen setzen:

Cache beim Beenden léschen
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3. Patient in den Suchfeldern eingeben, z. B. Nachname oder Vorname oder Geburtsdatum. Danach
mit Enter-Taste bestatigen.

patientenliste: Internet Archiv

v A Datum ¥ Spezialsuche

Name Vorname

Name
Il testpatient

TESTPATIENT RIS 10.02.1989 815418
| TESTPATIENT ULTRASCHALL 01.01.1999 838574

4. Den gewiinschten Patienten anwahlen, es 6ffnet sich die Untersuchungsliste.
Gewlinschte Untersuchung mit Doppelklick auswahlen.

v A Datum ¥ Q  Spezalsuche

n ilde Region

Vorname Sex  Geb.dat. Pat.-ID MD

W testpatient
TESTPATIENT RIS

10.02.1989 815418

34 06.07.2023 11:40 CT 041161 41 CT BECKEN 211370 TEST ARZT IMAMED
34 06.07.2023 MG 041161 4 MAMMO CAD R 211370 TEST ARZT IMAMED
34 06.07.2023 11:39 DX 041161 5 RO HAND R 211370 TEST ARZT IMAMED

TESTPATIENT ULTRASCHALL O 01.01.1999 838574

5. In der folgenden Ansicht kdnnen die Untersuchungen desselben Patienten mit Doppelklick
aufgerufen werden. Ein einzelnes Bild oder Serie kann mit Doppelklick im Bild zur Einzelansicht
vergrossert werden, mit erneutem Doppelklick im Bild geht die Ansicht wieder zurlick zur
Gesamtansicht.

Blattern/Scrollen: Mausrad oder Mauszeiger unten rechts in der jeweiligen Serie
Zoomfunktion: Mauszeiger oben links im jeweiligen Bild

Einblenden der Schnittbildlinien: Taste K

Synchronisieren der Serien: Taste S

Starten der Multiplanaren Rekonstruktion (MPR): Taste M

Bild/Serien herunterladen: Im Bild rechte Maustaste -> Bild -> Exportieren // Serie ->
Exportieren

Drucken: Uber Drucksymbol linke Seite

6. Mit Klick oben links auf den Patientennamen gelangen Sie wieder zur Ubersicht.
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